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 En la última década se ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar 
sensores desechables para la ejecución de análisis sencillos, rápidos y económicos 
para fines clínicos, medioambientales e industriales. En este sentido, los electrodos 
serigrafiados han demostrado ser dispositivos baratos y reproducibles para la 
determinación electroquímica de diversos analitos [1-4], como por ejemplo residuos 
químicos de relevancia toxicológica para la salud, incluso a nivel de trazas, lo que ha 
proporcionado un apoyo esencial para el análisis medioambiental y la seguridad 
alimentaria. 
 
 En este trabajo se propone la puesta a punto de métodos electroquímicos 
sencillos para la detección de sulfametoxazol (SMX), compuesto antibacteriano de 
tipo sulfonamida que se utiliza ampliamente en medicina y veterinaria. Su uso 
continuado puede producir resistencia antibiótica, generando efectos adversos tanto 
en el medioambiente como en la salud humana. 
 
 Por tanto, la monitorización continua de este antibiótico en distintos tipos de 
aguas se presenta como un atractivo procedimiento para controlar su toxicidad. En 
este trabajo se han desarrollado diferentes métodos electroquímicos de análisis de 
SMX utilizando electrodos serigrafiados, basados inicialmente en un sistema de flujo 
continuo. Además, teniendo en cuenta la geometría y el diseño de estos dispositivos, 
se propuso la realización de medidas electroquímicas en gota, lo que minimiza el 
volumen de los reactivos y las muestras utilizados y reduce el tiempo de medida. 
 
 




  Los antibióticos son sustancias que, incluso en pequeñas concentraciones, 
inhiben el crecimiento y la multiplicación de bacterias y de hongos. En la actualidad 
no podría pensarse en el tratamiento y la prevención de numerosas enfermedades 
(profilaxis) sin ellos. 
 
 Las sustancias que solo influyen sobre la multiplicación de las bacterias 
tienen acción bacteriostática; si las células objetivo mueren se habla de una acción 
bactericida. El mecanismo de acción de los antibióticos se basa en el bloqueo del 
crecimiento de microorganismos sensibles inhibiendo la acción de una molécula, un 
enzima o un ácido nucleico, esencial para la multiplicación celular. A nivel 
molecular, implica que la molécula antibiótica puede unirse a un sitio específico de 
la macromolécula objetivo, formando un complejo molecular que ya no es capaz de 
cumplir su función original. 
 
 Algunos antibióticos son antimetabolitos, ya que actúan como inhibidores 
competitivos. Son estructuralmente similares a los metabolitos normales, como los 
aminoácidos o coenzimas, y se unen al enzima para el cual el metabolito es sustrato o 
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 La cantidad de estos compuestos en abonos y aguas residuales provenientes 
de campos agrícolas e industrias farmacéuticas indica que pueden causar serios 
problemas para el ambiente. El potencial efecto negativo de estos antibióticos en 
microorganismos presentes en ecosistemas terrestres y acuáticos es alarmante [9], 
dado que producen la interrupción de las actividades normales de éstos [13], así 
como cambios en sus genotipos. Estos cambios pueden ser fácilmente transferidos, 
incluso a especies de otra biocenosis [9]. 
 
 Algunos tipos de algas procedentes tanto de ríos como de ambientes marinos 
son muy sensibles a la toxicidad directa de unos pocos ng L-1 de SMX, reaccionando 
con variaciones en las actividades transcripcionales de los genes involucrados en la 
replicación y transcripción, así como en los genes relacionados con elementos 
estructurales de la membrana celular. Las actividades relacionadas con la fotosíntesis 
también se ven reducidas sustancialmente [10, 14]. 
 
 
2.3.2.- Toxicidad y resistencia antibiótica 
 
  Las SAs se pueden acumular en varios organismos a lo largo de la cadena 
alimentaria, dando lugar a un incremento local en los efectos tóxicos inducidos por 
estos fármacos [9]. Además, sus efectos tóxicos y los de otros contaminantes pueden 
exhibir sinergismo. Así, en los niveles de exposición ambiental, una mezcla de 
microcontaminantes y SMX puede inhibir el crecimiento de las células embrionarias 
humanas HEK293 [15]. Las concentraciones más altas permitidas de SAs en 
alimentos han sido establecidas en los reglamentos administrativos. Por ejemplo, la 
Unión Europea adoptó un máximo de concentración de SAs de 100 µg kg-1 en 
piensos para animales [16]. 
 
 En las poblaciones de bacterias que son sensibles a antibióticos específicos se 
producen intrínsecamente cepas que son resistentes a al menos un fármaco 
(resistencia natural). Como resultado, estas bacterias resistentes pueden sobrevivir, 
multiplicarse y extender esa resistencia a otras en la familia. En cuanto a la influencia 
actual de los antibióticos veterinarios en el ambiente, la resistencia se produce debido 
a una exposición repetida de las bacterias a dosis sub-letales de los mismos. Aunque 
la resistencia natural a las bacterias patógenas no se ha transferido entre cepas, el 
desarrollo de resistencia a los medicamentos por la transferencia de genes de 
“resistencia” entre células bacterianas pertenecientes a diferentes cepas durante un 
proceso de recombinación (transferencia horizontal de genes) puede haber 
contribuido a la difusión de especies bacterianas resistentes a los medicamentos a 
gran escala. Como resultado, estas cepas pueden encontrarse en los ecosistemas que 
teóricamente no están expuestos a la quimioterapia [9]. 
 
 En este sentido, la resistencia a los antibióticos ha sido definida como una de 
las mayores amenazas para la salud pública y uno de los principales desafíos 
sanitarios del siglo XXI. Las infecciones causadas por bacterias resistentes a 
antibióticos se asocian con una calidad de vida reducida, con infecciones bacterianas 
en otras localizaciones, con una cronificación y posteriores infecciones oportunistas 
con microorganismos resistentes [17]. 
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2.4.- MONITORIZACIÓN DE SMX EN ACUICULTURA 
 
  La producción de pescados y mariscos se ha incrementado sustancialmente en 
la última década, pasando de 10 millones a 50 millones de toneladas, lo que supone 
casi el 50% del consumo de especies acuáticas. Este incremento en la producción se 
ha visto acompañado por un aumento en la preocupación por la aparición de 
enfermedades en especies acuáticas. En algunos países de la Unión Europea la 
cantidad de antibióticos usados por tonelada de producto en el tratamiento de dichas 
enfermedades varía entre 40 y 100 g [18]. 
 
 Si bien no se ha desarrollado ningún antibiótico para ser aplicado 
específicamente en acuicultura, se usan en este ámbito los desarrollados para el 
tratamiento de infecciones en seres humanos o animales terrestres, como el SMX. 
Tanto en la Unión Europea como en los EE.UU, los antibióticos en acuicultura están 
únicamente autorizados para tratar enfermedades y no pueden usarse como 
profilácticos o promotores del crecimiento. Además, en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas, estos compuestos deben incorporarse en los piensos, no 
pudiendo ser añadidos directamente al agua. 
 
 El empleo de antibióticos en acuicultura puede suponer un impacto en la 
seguridad alimentaria y la salud pública, debido a: 
 
 La emergencia y diseminación de bacterias resistentes a antibióticos y la 
dispersión de sus genes de resistencia. 
 
 La presencia de residuos antibióticos en los alimentos. 
 
 Las bacterias resistentes pueden causar infecciones en seres humanos por el 
consumo de productos de acuicultura contaminados. En referencia a la presencia de 
residuos antibióticos, el 59% de las notificaciones de residuos se asociaron con 
crustáceos (55%) y pescado (4%), según el informe de Food and Feed Safety Alerts 
(RASFF) de 2008 [17]. 
 
 Por tanto, el desarrollo de métodos para la detección de SMX, y de SAs en 
general, es de gran importancia en este campo. 
 
 
2.5.- DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE SMX 
 
 Se han desarrollado varios métodos analíticos para la separación y 
determinación de SMX tanto en estado puro como en diferentes tipos de muestras 
(fármacos, residuos de productos alimenticios y muestras biológicas de orina o 
tejidos). Estos métodos utilizan principalmente técnicas analíticas como HPLC [19-
26], cromatografía de gases [27] y electroforesis capilar [28-38]. 
 
 Sin embargo, estos procedimientos requieren tiempos de análisis elevados en 
términos de preparación de la muestra, como microextracción en fase sólida, además 
de una instrumentación compleja y operadores especializados. 
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Aunque las referencias sobre procedimientos de determinación 
electroquímica son menos abundantes, probablemente por problemas relacionados 
con la contaminación o desactivación de los electrodos, se han descrito los siguientes 
procedimientos electroquímicos como una metodología muy adecuada que puede 
evitar los inconvenientes mencionados. 
 
 
2.5.1.- Determinaciones electroquímicas 
 
 La electroquímica analítica engloba el conjunto de métodos analíticos 
cualitativos y cuantitativos basados en las propiedades eléctricas de una disolución 
de analito cuando éste forma parte de una celda electroquímica [39]. Estos 
procedimientos presentan ciertas ventajas generales respecto a otro tipo de 
procedimientos, como la especificidad hacia un estado de oxidación particular de un 
elemento, bajas capacidades de detección o instrumentación relativamente 
económica [39]. Para la determinación de SMX se han desarrollado principalmente 
métodos potenciométricos [40-46], especialmente sensores de membrana selectivos 
de iones [42-46], y métodos voltamperométricos [47-55]. 
 
 Los métodos voltamperométricos son particularmente convenientes, exactos y 
precisos en análisis en los que el ingrediente o sustancia activa, oxidable o reducible, 
puede ser determinado en presencia de excipientes inactivos. Este procedimiento, 
que está basado en la medida de una corriente en función de un potencial aplicado, 
elimina el tiempo dedicado a la extracción de las especies a determinar y las pérdidas 
incurridas durante el proceso, operaciones habituales en los métodos cromatográficos 
y fotométricos. La fiabilidad y la precisión de los métodos voltamperométricos son 
comparables, cuando no mejores, con los métodos mencionados [39]. 
 
 En este sentido, los mecanismos de oxidación y reducción, basados en el 
grupo amino primario (-NH2) y el grupo sulfonamida (-SO2-), respectivamente, se 
han estudiado mediante voltamperometría diferencial de impulsos (DPV) y 
voltamperometría de onda cuadrada (SWV) utilizando diferentes electrodos 
modificados (Tabla 1). En la mayor parte de la literatura se describe la oxidación del 
grupo -NH2, dado que la reducción del grupo -SO2- es muy difícil de alcanzar. 
 
 En los últimos años, se ha producido un creciente interés en el desarrollo de 
electrodos miniaturizados en instrumentos electroquímicos. La tecnología de 
serigrafiado se ha presentado como un método atractivo para la producción en masa 
de sensores a bajo coste. Esta tecnología presenta ventajas como flexibilidad en el 
diseño, automatización del proceso, buena reproducibilidad, amplia variedad de 





 El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido el desarrollo y 
puesta a punto de un sensor serigrafiado para la detección y cuantificación 
electroquímica del antibiótico SMX en distintos tipos de aguas. 
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Tabla 1.- Determinaciones voltamperométricas de SMX. 
 
Técnica 










detección (M) Ref. 
SWV Diamante dopado con boro 
Etanol + tampón 
fosfato, pH 6.0 + 1.1 Oxidación 6.1 – 60.1 1.1 [48] 
DPV Diamante dopado con boro 
Tampón Britton- 
Robinson, pH 7.0 + 0.9 Oxidación 3.9 – 39.4 14.4 [49] 
DPV Diamante dopado con boro 
Tampón Britton- 
Robinson, pH 7.0 + 0.9 Oxidación 3.9 – 31.6 0.1 [52] 
DPV Pasta de carbono KCl + tampón fosfato, pH 6.0 + 0.9 Oxidación 0.0014 – 0.0012 0.0004 [53] 
DPV Pasta de carbono Tampón fosfato,  pH 6.0 - 0.1 Oxidación 0.01 – 10000 0.0015 [51] 
SWV Carbono vitrificado 
Tampón Britton-
Robinson, pH 6.3 + 1.1 Oxidación 650.0 – 3500.0 400.0 [47] 
DPV Carbono vitrificado 
Tampón fosfato,  
pH 8.0 + 0.7 Oxidación 50.0 – 10000.0 50.0 [50] 
SWV Carbono vitrificado 
Tampón fosfato,  
pH 6.0 + 1.0 Oxidación 55.0 – 395.0 8.5 [55] 
DPV Composite de parafina 
Tampón Britton-
Robinson, pH 7.0 + 0.9 Oxidación 0.1 – 0.7 0.024 [54] 
 






 Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. Para la preparación 
de disoluciones acuosas se utilizó agua Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EE.UU.). 
 
 Como fase móvil y electrolito de soporte se utilizaron disoluciones tampón 
100 mM de KH2PO4 y 100 mM de KCl (Merck, Darmstadt, Germany), excepto en el 
proceso de optimización. Se empleó una disolución 1 M de NaOH (JT Baker, 
Deventer, Países Bajos) para ajustar los valores de pH. 
 
 Las disoluciones de K3[Fe(CN)6] (Merck, Darmstadt, Alemania) y de SMX 
(Fluka Analytical, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania) se prepararon disolviendo 





 Las medidas electroquímicas se realizaron con un potenciostato PalmSens® 
(PalmSens® Instruments BV, Houten, Países Bajos). 
 
 Tanto el sistema de flujo continuo como los electrodos serigrafiados 
empleados en todas las medidas fueron facilitados por DropSens S.L. (Parque 
Tecnológico de Asturias, Llanera, Asturias, España). Los dispositivos serigrafiados 
constaban de un electrodo de referencia de Ag (Ag SPE) y un electrodo auxiliar y de 
trabajo de carbono. 
 
 El pH de las disoluciones fue medido mediante un pHmetro Crison Modelo 
2002 (Barcelona, España).  
 
 
4.3.- PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA 
 
Se realizaron medidas electroquímicas utilizando electrodos serigrafiados 
tanto en un dispositivo de flujo continuo como en gota, con el fin de determinar su 
viabilidad en el análisis en continuo de aguas. 
 
 
4.3.1.- Medidas en un sistema de flujo continuo 
 
 El dispositivo de flujo continuo consta de una bomba peristáltica que recoge e 
impulsa el electrolito de soporte o fase móvil hacia una celda (Figura 4). El grosor de 
los tubos de PVC que conectan la bomba con las secciones de inyección y la potencia 
de la bomba pueden ser regulados para conseguir diferentes velocidades de flujo. 
 
 La celda consiste en un dispositivo de metacrilato, cuya transparencia permite 
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Figura 8.- Voltamperogramas cíclicos obtenidos en H2SO4 50 mM utilizando los 
electrodos serigrafiados modificados con AuNPs generadas empleando diferentes 
tiempos de electrodeposición 0 s (A) y 30 s (B). Velocidad de barrido, 0.1 V s-1. 
 
 
 Con estos electrodos modificados se estudió nuevamente el comportamiento 
electroquímico del SMX. Los resultados no fueron lo suficientemente satisfactorios 
como para poder emplearlos definitivamente en el estudio del antibiótico. Los picos 
de oxidación registrados fueron en la mayoría de los casos muy anchos, lo que 
dificultó su cuantificación, por lo que se propuso el desarrollo de un método 
alternativo de medida. 
 
 
5.3.- DETERMINACIÓN AMPEROMÉTRICA DE SMX EN GOTA 
 
  La metodología electroquímica basada en la utilización de una gota del 
electrolito de soporte, o del analito objeto de estudio disuelto en electrolito de 
soporte, para cubrir los electrodos de trabajo, referencia y auxiliar, presenta mayor 
simplicidad y rapidez que la anteriormente descrita. Además, la determinación en 
gota no tiene el inconveniente del gran volumen de reactivos consumido, ya que no 
es necesario aportar una fase móvil continuamente como en el sistema de flujo, ni es 
necesario sumergir los electrodos en el electrolito de soporte como ocurre en las 
medidas en celda. 
 
 Para determinar el potencial óptimo al que tiene lugar la reacción redox del 
antibiótico, se realizaron diferentes cronoamperogramas de una disolución 10-4 M de 
SMX a + 0.5, + 0.6, + 0.7, + 0.8 y + 0.9 V vs Ag SPE en electrolito de soporte pH 8. 
La mayor intensidad de oxidación leída a los 100 s fue la registrada a + 0.7 V vs Ag 
SPE, por lo que se tomó como potencial óptimo de medida para análisis posteriores. 
 En estas condiciones experimentales, se realizaron diferentes curvas de 
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Figura 10.- Voltamperogramas de onda cuadrada registrados en electrolito de 
soporte pH = 8 (A), y en disoluciones de SMX de concentración 5 μM (B), 7.5 μM 
(C), 10 μM (D), 12.5 μM (E), 15 μM (F), 17.5 μM (G), 20 μM (H) y 25 μM (I), 




5.4.1.- Precisión del método 
 
 La precisión es el grado de concordancia entre los resultados de ensayos 
independientes obtenidos en unas condiciones bien definidas. Así pues, evalúa la 
dispersión de los resultados que se obtienen al realizar réplicas de medidas sobre una 
misma muestra. Se expresa estadísticamente a través de la desviación estándar, bien 
en términos absolutos bien en términos relativos. En general, la desviación estándar 
aumenta con la concentración mientras que la desviación estándar relativa (RSD) 
disminuye, es decir, se estabiliza a concentraciones elevadas.  
 
 Es recomendable distinguir entre unas condiciones de mínima variación de 
los factores de influencia y unas condiciones de máxima variación de los mismos 
sobre la precisión, lo que se conoce como condiciones de repetibilidad y de 
reproducibilidad. Las condiciones de repetibilidad son aquellas en las que las 
medidas se realizan aplicando el mismo método a un mismo material, con los 
mismos equipos y reactivos, el mismo operador y en un intervalo corto de tiempo, 
generalmente una sesión de trabajo. Cuando las medidas se obtienen con el mismo 
método, sobre las mismas muestras, pero con reactivos, equipos, condiciones 
ambientales y operadores distintos se habla de condiciones de reproducibilidad [59]. 
En este caso, el factor más influyente en el procedimiento desarrollado para 
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 Por otra parte, para estimar la repetibilidad del procedimiento se realizaron 
varias curvas de calibración en el rango de concentración de 5 µM a 25 µM de SMX, 
utilizando durante todas las medidas el mismo electrodo serigrafiado. Los parámetros 
de calibrado y la desviación típica, fueron óptimamente evaluados. Con el objetivo 
de detectar la existencia de puntos anómalos, se utilizó el programa PROGRESS 
[60], que evalúa el intervalo lineal y la presencia de datos anómalos mediante una 
regresión en mínima mediana de cuadrados (LMS) y una vez eliminados estos del 
conjunto de calibración, construye nuevamente con los restantes puntos una recta de 
calibración mediante una regresión en mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Esta 
regresión OLS proporciona una correcta valoración de la pendiente (sensibilidad) y 
del término independiente del calibrado, siendo ambos importantes para juzgar la 
calidad del calibrado y a partir de ésta, la del método analítico. 
 
 En la tabla 2 se muestran los parámetros de calibración obtenidos con los 
distintos métodos de regresión utilizados para el cálculo de la repetibilidad, que en 
términos de RSD asociada a las pendientes de las rectas de calibración construidas en 
el rango de concentración de 5 a 25 µM, fue de 5.9 % para n = 3. 
 
 A su vez se estimó la reproducibilidad del procedimiento, para lo que se 
realizaron varias curvas de calibración en el mismo rango de concentración de SMX, 
utilizando distintos dispositivos serigrafiados. Los parámetros de calibrado y la 
desviación típica, fueron también óptimamente evaluados. 
 
 En la figura 11 se muestran los puntos experimentales y las rectas de 
calibración construidas a partir de ellos, una vez eliminados los puntos anómalos, en 
los diferentes calibrados realizados con distintos electrodos serigrafiados. La tabla 3 
recoge los parámetros de calibración correspondientes obtenidos con los distintos 
métodos de regresión. La reproducibilidad de este método en términos de RSD 
asociada a las pendientes de las rectas de calibración, construidas en el rango de 
concentración de 5 a 25 µM, fue de 4.6 % para n = 7. 
 
 
5.4.2.- Capacidad de detección 
 
Se define la capacidad de detección como la concentración o la cantidad de 
analito derivada de la medida más pequeña y que puede detectarse con una certeza 
razonable mediante un determinado procedimiento analítico [59]. 
 
Es muy habitual analizar componentes de muestras a niveles bajos de 
concentración. En estos casos, hay que discriminar entre muestras en las que se 
detecta analito y muestras en las que no. Además, una vez detectado el analito, se ha 
de fijar un límite a partir del que poder estimar cuantitativamente y de forma fiable 
su concentración. 
 
A menor ruido y mayor sensibilidad del método, mayor será también la 
capacidad de discriminación entre el blanco y las muestras o patrones a baja 
concentración [59]. 
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Tabla 2.- Parámetros de calibración, obtenidos con distintos métodos de regresión, 
para estimar la repetibilidad del método. 
 
Parámetros de calibración Regresión OLS Regresión LMS 
Regresión OLS 
sin anómalos 
Nº de datos 6 6 5 
Pendiente 23.5 23.8 23.8 
Término independiente -72.3 -74.0 -70.7 
Coef. de determinación (R2) 0.990 0.997 0.999 
Desviación estándar residual 18.0 - 6.5 
Nº de datos 6 6 6 
Pendiente 21.6 21.6 21.6 
Término independiente -60.2 -56.6 -60.2 
Coef. de determinación (R2) 0.998 0.996 0.998 
Desviación estándar residual 5.8 - 5.8 
Nº de datos 5 5 5 
Pendiente 21.5 20.9 21.5 
Término independiente -85.0 -79.6 -85.0 
Coef. de determinación (R2) 0.999 0.999 0.999 






Figura 11.- Rectas de calibrado para el cálculo de la reproducibilidad del método. 
I = -76.7 + 24.7 C
R² = 0.989
I = -58.0 + 22.6 C
R² = 0.994
I = -71.3 + 25.2 C
R² = 0.999
I = -70.6 + 23.8 C
R² = 0.999
I = -108.8 + 23.6 C
R² = 0.998
I = -74.0 + 25.9 C
R² = 0.996
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Tabla 3.- Parámetros de calibración, obtenidos con distintos métodos de regresión, 
para estimar la reproducibilidad del método. 
 





Nº de datos 6 6 6 
Pendiente 24.7 23.7 24.7 
Término independiente -76.7 -66.6 -76.7 
Coef. de determinación (R2) 0.989 0.994 0.989 
Desviación estándar residual 13.0 - 13.0 
Nº de datos 8 8 6 
Pendiente 24.6 21.9 22.6 
Término independiente -75.3 -54.1 -58.0 
Coef. de determinación (R2) 0.987 0.995 0.994 
Desviación estándar residual 19.8 - 11.1 
Nº de datos 6 6 4 
Pendiente 25.4 25.2 25.2 
Término independiente -66.4 -71.8 -71.3 
Coef. de determinación (R2) 0.993 0.999 0.999 
Desviación estándar residual 17.2 - 1.7 
Nº de datos 7 7 5 
Pendiente 24.3 23.2 23.6 
Término independiente -108.2 -104.4 -108.8 
Coef. de determinación (R2) 0.989 0.998 0.998 
Desviación estándar residual 19.2 - 5.0 
Nº de datos 6 6 5 
Pendiente 23.4 23.8 23.8 
Término independiente -72.3 -74.0 -70.7 
Coef. de determinación (R2) 0.991 0.997 0.999 
Desviación estándar residual 18.0 - 6.5 
Nº de datos 5 5 5 
Pendiente 25.9 22.5 25.9 
Término independiente -74.0 -48.7 -74.0 
Coef. de determinación (R2) 0.996 0.999 0.996 
Desviación estándar residual 14.4 - 14.4 
Nº de datos 8 8 8 
Pendiente 25.2 24.3 25.2 
Término independiente -66.5 -68.6 -66.5 
Coef. de determinación (R2) 0.981 0.973 0.981 
Desviación estándar residual 24.9 - 24.9 
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Dado que todas las medidas experimentales están siempre sujetas a errores, será 
necesario recurrir siempre a criterios estadísticos y de probabilidad. Al determinar la 
presencia o la ausencia de analito en una muestra se han de evitar dos tipos de errores 
[59]: 
 
 Los falsos positivos (α), denominados errores de tipo α, que consisten en 
dictaminar la presencia de analito cuando en realidad la muestra no lo contiene. 
 
 Los falsos negativos (β), denominados errores de tipo β, en los que se determina 
que no hay analito cuando en realidad la muestra lo contiene. 
 
 Este procedimiento analítico fue también caracterizado mediante su 
capacidad de detección, teniendo en cuenta α y β [61, 62]. En el cálculo de este 
índice de calidad también se precisaron regresiones validadas entre la concentración 
y la señal analítica, construidas en el rango de 5 a 25 µM [63, 64]. 
 
 El valor mínimo de concentración detectable calculado mediante el programa 
DETARCHI [63, 64], 1.5 ± 0.1 µM (α = β = 0.05; n = 3), fue menor que el valor del 
primer estándar utilizado para construir las curvas de calibrado 5 µM. Por lo tanto, 
desde un punto de vista analítico, este último valor se estimó como capacidad de 
detección del método [65]. 
 
 
5.4.3.- Veracidad del método: Determinación de SMX en muestras de agua de 
río y de mar 
 
 La veracidad de un método analítico se puede demostrar de diversas formas, 
siendo las más utilizadas el empleo de materiales de referencia certificados, la 
comparación con un método de referencia o el análisis de muestras manufacturadas 
con un contenido de analito conocido [59, 66].  
 
En este caso, se analizó el contenido de SMX en aguas enriquecidas de río y 
de mar mediante interpolación en las curvas de calibrado construidas utilizando los 
sensores serigrafiados [67]. Para ello, se registró la señal de oxidación de los dos 
tipos de muestras enriquecidas, siguiendo el procedimiento de medida descrito 
anteriormente (Figura 12). 
 
 La tabla 4 muestra los buenos resultados obtenidos con este procedimiento en 
términos de RSD y de intervalo de confianza para la media, lo que confirma la 
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Figura 12.- Voltamperogramas de onda cuadrada registrados en electrolito de 
soporte pH = 8 (A), en muestras enriquecidas de agua de río (B) y de agua de mar 




Tabla 4.- RSD e intervalo de confianza para la media de los valores de SMX 
















confianza al 95% 
para la media 
Agua de río 30 
32.8 
10.9 29.2 ± 3.6 26.6 
28.1 
Agua de mar 30 
28.6 
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 El empleo de sensores serigrafiados de carbono supone una técnica sencilla, 
reproducible, repetible y económica para la detección electroquímica de SMX en 
distintos tipos de aguas. 
 
 La realización de medidas electroquímicas en gota se ha presentado como una 
atractiva alternativa al sistema en flujo continuo, ya que minimiza los volúmenes 
de reactivos y muestras utilizados y reduce el tiempo de medida. 
 
 El procedimiento voltamperométrico desarrollado en gota, basado en el uso de 
electrodos serigrafiados de carbono, se caracteriza por valores de capacidad de 
detección del orden de los descritos en la bibliografía, en los que se utilizan 
electrodos con complejas modificaciones, lo que pone de manifiesto la gran 
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